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1. Doel van het meetinstrument

Het meten van de lichaamssamenstelling middels totale lichaams densitometrie geeft
informatie over de hoeveelheid vetmassa en vetvrije massa van het lichaam. Deze gegevens
worden gebruikt bij het bepalen van de voedingstoestand van een patiént.

2. Begrippen en bepalingen

Deelnemer Persoon bij wie de meting wordt uitgevoerd
Testafnemer Persoon die de meting uitvoert

VM Vetmassa (in kg)

VVM Vetvrije massa (in kg)

TGV Thoracale gas volume (in Liter)

D Dichtheid (in kg/Liter)

M Massa (in kg)

Vv Volume (in Liter)

2. Achtergrondinformatie

Densitometrie is het bepalen van lichaamssamenstelling door gebruik te maken van
lichaamsdichtheid.

De BOD POD ©® gebruikt het principe van totale lichaams densitometrie om de hoeveelheid
vetmassa en vetvrije massa in het lichaam te schatten. Totale lichaams densitometrie is
gebaseerd op de bepaling van lichaamsdichtheid door het meten van lichaamsgewicht en
lichaamsvolume. Lichaamsgewicht wordt gemeten met behulp van de BOD POD
elektronische weegschaal en lichaamsvolume wordt gemeten in de BOD POD. Uit studies is
gebleken dat de dichtheid van vet vrije massa kan verschillen afhankelijk van etniciteit,
geslacht en leeftijd (nb. de dichtheid van vet is constant, bij 37 graden constant 0,9007).
Daarom zijn er verschillende formules ontwikkeld voor verschillende populaties.

De hoeveelheid vet massa wordt berekend met de beschikbare populatie specifieke
formules in de software. Tevens wordt de vetvrije massa weergegeven (in zowel % als kg).

In de BOD POD wordt het gewicht van de patiént gemeten met de elektronische
weegschaal. Het volume van de patiént wordt gemeten in de BOD POD door middel van Air
Displacement Plethysmography (ADP). Wanneer het gewicht (M) en volume (Vy) van de
patiént gemeten zijn kan lichaamsdichtheid (Dy) worden berekend:

Db= My/ Vb
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De bepaling van lichaamssamenstelling middels densitometrie is gebaseerd op het
2-compartimenten model. Het lichaam bestaat uit twee compartimenten: een vet
compartiment en een vetvrij compartiment. Het vetvrije compartiment bestaat uit eiwit,
water, mineraal en glycogeen. De dichtheid van welk materiaal dan ook, is de functie van de
dichtheden van zijn componenten. Het 2-compartimenten model kan gedefinieerd worden
als:

1/Dp=VM/Dym + VVM/Dwm

Hierbij is VM (vetmassa), Dvm (dichtheid van vet), VVM (de vetvrije massa) en Dyym de
dichtheid van vetvrije massa. Bij herschikken van deze formule en het uitdrukken van de
VVM als 1-VM, kan % vetmassa gedefinieerd worden als:

% vet = ( Dvm X Dwwm /Db (vam'Dvm)) — Dvm /vam'Dvm ) x 100%

Dus om te berekenen, moet lichaamsdichtheid worden gemeten en de waarden voor
dichtheid van vet en vetvrije massa bekend zijn. Er zijn diverse kadaver studies gedaan om
de dichtheid van vet en vetvrije massa te bepalen. Deze studies laten zien dat de waarden
van de vetvrije massa afhankelijk zijn van ras, geslacht en leeftijd. Om deze redenen zijn er
diverse formules ontwikkeld voor verschillende populaties.*

De volgende formules zijn beschikbaar in de BOD POD software:

Naam Formule Populatie

Sirit % vet=(4.95/Dy-4.50)* 100 General

Schutte? % vet=(4.374/ Dp-3.928)* 100 African American and Black Males
Ortiz3 % vet=(4.83/ Dp-4.37)* 100 African American and Black Females
Brozek?* % vet=(4.57/ Dp-4.142)* 100 Lean and obese individuals
Lohman? % vet=(C1/ Dp-C2)* 100 Kinderen <17 jaar

C1 en C2 zijn constanten gebaseerd op leeftijd en geslacht

Thoracale Gas Volume

Voor het longvolume moet een correctie worden aangebracht op het door de BOD POD
gemeten “ruwe” lichaamsvolume, dit wordt het thoracale gas volume (TGV) genoemd.

Tijdens een BOD POD meting kan het TGV worden gemeten (1), voorspeld worden met
voorspellingsformules gebaseerd op geslacht, leeftijd en lengte (2), of ingevoerd worden,
indien de waarde bekend is uit een eerder en recent uitgevoerde TGV meting (3).

Een meting van TGV zal in de meeste gevallen het meest nauwkeurig zijn. Het meten van
het longvolume is niet bij iedere patiént goed uit te voeren®, hiervoor kan een geschatte
waarde gebruikt worden, wat een variatie in vetmassa kan geven van 3%.’
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De voorspellingsformules voor TGV zijn gebaseerd op gezonde volwassenen en kinderen®1!
en zijn daarom niet geschikt voor patiénten of andere populaties waarbij longvolume
afwijkend is.

3. Doelgroep

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.*

* Voor kinderen vanaf 2 tot 6 jaar zijn extra accessoires nodig voor een accurate meting en
aangepaste software. Voor kinderen < 8 kg de zogenaamde PEA Pod.

Indicaties:

e Als parameter lichaamssamenstelling in de diagnostiek van de voedingstoestand.

e Voor het monitoren van veranderingen in de lichaamssamenstelling tijdens
voedingsinterventie en/of in combinatie met fysieke trainingsinterventie.

Exclusie criteria:

e Personen met claustrofobie

e Personen die continue zuurstof krijgen en niet gedurende 10 min afgekoppeld kunnen
worden van de zuurstof.

e Personen die niet rechtop kunnen (stil)staan en (stil)zitten, bijvoorbeeld met
toegenomen bewegingsdrang of tremoren.

e Personen die tot 2 uur van te voren gegeten hebben of gedronken. Inname medicatie
met water toegestaan, mits noodzakelijk.

e Personen die tot 2uur voor de meting intensief fysiek actief geweest zijn.

e Personen met oedeemvorming/ascites.

e NB bij zwangerschap is interpretatie van uitslag lastig.

4. Veiligheid en Milieu

4.1. Veiligheid deelnemer en testuitvoerder

Risicoklasse: Om enig risico te voorkomen zijn exclusie criteria voor deelname opgesteld.
Verder is het gebruik veilig. De gebruiker dient getraind te zijn in het gebruiken en
interpreteren van BOD POD ©.

4.2. Milieu

n.v.t.
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5. Beschrijving van het meetinstrument

Met de BOD POD® wordt de lichaamssamenstelling in een cabine gemeten met behulp vz
lichaams densitometrie.

Eisen aan de BODPOD® en omgeving:

e Zorg voor een constante omgevingstemperatuur tussen 21-27 graden Celsius.

e Zorg tijdens de BOD POD kalibratie en meting dat de deur van de ruimte dicht blijft
en er geen luchtstromen door beweging in de ruimte ontstaan.

e De noodknop in de BOD POD kan door de deelnemer gebruikt worden om de
stroom van de magneten af te halen waardoor de deur direct geopend kan worden.
De uitvoerder van de test kan in een noodsituatie de BOD POD uitschakelen (via de
aan/uit schakelaar achterop de BOD POD), waardoor de deur ook direct te openen
is.

e Bij stroomuitval heeft de batterij (APC) voor ca. 45 min stroom.

e De optie QC > Warmup is niet nodig wanneer de BOD POD gedurende 45 min is
opgewarmd.

6. Reinigen en Onderhoud

6.1. Reinigen

Volgens voorschrift fabrikant of in instelling geldende hygiéne voorschriften.

6.2. Onderhoud van de apparatuur

Het onderhoud van de BOD POD vindt jaarlijks plaats.
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7. Werkwijze

7.1. Benodigdheden

e Cosmed BOD POD met alle benodigdheden
e Disposable badmuts

e BOD POD elektronische weegschaal

e lLengtemeter

7.2. Meetprocedure
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7.2.1. Voorbereiding

Voorbereiding en kalibratie

[assessment]

Verwerking

e Zorg dat de Cosmed BOD POD is opgewarmd (45 minuten) voor de kalibratie (BOD POD
aanzetten via schakelaar aan achterzijde en BOD POD computer aanzetten).

e Als de software is opgestart vul user name (ezis gebruikersnaam) en wachtwoord in

e Voer de hardware kalibratie uit via het menu QC> Analyze Hardware en volg de stappen

op het scherm.
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Voer, indien nodig (1x per 2 weken of indien weegschaal verplaatst is), de kalibratie van
de weegschaal uit via het menu QC > Calibrate Scale en volg de stappen op het scherm.
Voer de controle op het functioneren van de weegschaal uit via het menu QC > Scale
Check.

Voer de controle op de stabiliteit van de omgeving en stabiliteit van de BOD POD uit via
het menu QC > Autorun. Deze activiteit evalueert milieu- en BOD POD stabiliteit door
het uitvoeren van 6 volume metingen. Deze procedure voor kwaliteitscontrole moet
elke dag vodr een meting van een persoon worden uitgevoerd. De testresultaten: Mean
Volume, Standard Deviation (SD), minimum en maximum waarden, Slope (helling van de
regressierechte lijn) worden getoond in een tabel. De test wordt beschouwd als akkoord
indien achter zowel Standard Afwijking (SD) en Slope aanduiding “PASS” wordt vermeld.
Acceptatiecriteria voor de SD (< 60 mL)en Slope (binnen + 30 mL) worden hierbij
getoond.

Voer de volume kalibratie uit via het menu QC > Volume en volg de stappen op het
scherm. Deze activiteit evalueert de nauwkeurigheid en precisie van BOD POD
volumemetingen met behulp van de kalibratie inbegrepen volume met de BOD POD. De
volume sequentie voor deze activiteit bestaat uit een volume kalibratie gevolgd door 5
volumemetingen met ~50L Calibratie cilinder. Deze procedure voor kwaliteitscontrole
moet elke dag véor meting van een persoon worden uitgevoerd. Mean Volume en
Standard Deviation (SD) waarden worden getoond, evenals de individuele waarden in
een tabel. De test is akkoord indien achter zowel Mean Volume en SD aanduiding “PASS”
wordt vermeld. Acceptatiecriteria voor Mean Volume( 50.056 en 50.256 L) en SD (< 75
mL) worden hierbij getoond.

Controleer voorafgaand aan de meting of de patiént/proefpersoon nog vragen heeft
over de uitvoering van de meting.

Controleer of de patiént nuchter is (niet gegeten, niet gedronken in het voorgaande 2
uur). Indien de patiént/proefpersoon niet nuchter is - annuleer de meting.

Controleer op de patiént niet intensief fysiek actief geweest is in de 2uur voorafgaand
aan de meting.

Verzoek de patiént zijn schoenen uit te doen.

Meet de lengte van de patiént/proefpersoon onder de beschikbare meetlat.

Verzoek de patiént om sokken en kleding uit te doen, eventuele sieraden/bril af te doen
en de badmuts op te doen (het haar moet volledig onder de badmuts zitten, voorkom
luchtholtes onder de badmuts).

Kledingvoorschrift mannen: strakke zwembroek of onderbroek/short

Kledingvoorschrift vrouwen: strakke bikini/badpak of onderbroek/short en bh zonder
vulling.
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7.2.2. Criteria voor een gestandaardiseerde meting [1]

e Voer de meting uit via het menu Test> Body Composition.

e Vul de patiéntgegevens in. Kies bij Ethnicity voor de meest passende formule. Voor
personen van Nederlandse afkomst kan voor ‘general population’” gekozen worden.

e Doorloop de stappen op het scherm.

e Kies density model (kies Siri! bij volwassenen, Lohman? bij kinderen, Brozek* bij hele
magere en obese personen, Schutte? of Ortiz? bij personen van Afrikaanse afkomst of
met een donkere huidskleur) en Thoracic Gas Volume (bij niet meten kies “Predicted”,
bij meten kies “Measured” of kies “Entered” bij eerder gemeten en bekende Thoracic
Gas Volume)

e Zorg dat de patiént tijdens de meting ontspannen en stil zit en rustig in en uit ademt,
vraag de patiént zijn handen losjes op zijn knieén te leggen.

e Geef aan waar de noodknop zit, en dat de meting te allen tijden onderbroken kan
worden mocht de patiént in paniek raken.

7.3. Verwerking van de resultaten

7.3.1. Berekening

e Resultaten worden automatisch opgeslagen. Om testresultaten te kunnen inzien kies
Datamanagement en voer wachtwoord in (admin).

e Selecteer de gewenste patiént.

e Onder ‘Test Results’ zijn de uitslagen zichtbaar (% vet, % vet vrije massa, en kg vetmassa,
kg vetvrije massa etc.) Uitkomsten kunnen nog niet vergeleken worden met referentie
waarden omdat deze nog niet beschikbaar zijn.

7.3.2. Registratie

e Exporteren van testresultaten naar een .txt bestand is mogelijk via Datamanagement
(wachtwoord:) en kies Export Data. Kies de gewenste testresultaten en geef het bestand
een naam.

7.3.3. Beoordeling

Bij heel magere personen krijg je een onderschatting van de hoeveelheid lichaamsvet bij het
Siri model. Belangrijk is om bij beoordeling te checken of het goede model is gebruikt. De
beoordeling hangt samen met de vraag die je hebt.
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8. Methodologische kwaliteit

8.1. Validiteit

Meerdere validaties studies hebben plaatsgevonden waarbij vetmassa kan varieren.1?14

Ten opzichte van de onderwaterweging(referentie methode), is er een verschil tussen de
metingen in % vetmassa (VM), die verschil ligt tussen de -4% en 1,9% vetmassa.’ Het meten
van het longvolume is niet bij iedere patiént goed uit te voeren met name bij longpatiénten,
® hiervoor kan een geschatte waarde gebruikt worden, wat een variatie in vetmassa (VM)
kan geven van 3%. Bij overgewicht geeft de meting een overschatting van % vetmassa t.o.v.
deuterium methode van 2-3%.%°

8.2. Betrouwbaarheid

Bij herhaalde metingen, zowel op dezelfde dag als tussen verschillende meetdagen, is er een
minimaal verschil in uitkomst. Deze uitkomsten zijn in overeenstemming met een meting
van lichaamssamenstelling middels DXA en de onderwatermethode. Er een verschil van
gemiddeld 3% tussen uitkomsten door twee verschillende onderzoekers.!?
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Bijlage 1: Voorbeeld uitslag meting totale lichaams densitometrie (vrouw)

BOD POD® Body Composition Tracking System Analysis

SUBJECT INFORMATION

BODY COMPOSITION RESULT

NAME [t gk % FAT /3 %
AGE 57 % FAT FREE MASS 64.7 %
GENDER Female FAT MASS 26456 kg
HEIGHT 174.0 em FAT FREE MASS 48515 kg
ID_1 BODY MASS 74971 kg
ID_2 BODY VOLUME 73500 L
ETHNICITY General Population BODY DENSITY 1.0200 kg/L
OPERATOR FHolland THORACIC GAS VOLUME 3612 L
TEST DATE January 28, 2017

TEST NUMBER 372

DENSITY MODEL Sini

THORACIC GAS VOLUME MODEL Predicted

Body Fat: A certain amount of fat is absolutely necessary for good health. Fat plays an important role in protecting internal organs,
providing energy, and regulating hormones. The minimal amount of “essential fat” is approximately 3-5% for men, and 12-15% for
women. If too much fat accumulates over time, health may be compromised (see table below).

Fat Free Mass: Fat free mass is everything except fat. It includes muscle, water, bone, and internal organs. Muscle is the “‘metabolic
engine” of the body that burns calories (fat) and plays an important role in maintaining strength and energy. Healthy levels of fat-free
mass contribute to physical fitness and may prevent conditions such as osteoporosis.

BOD POD Body Fat Rating Table* *Applies to adults ages 18 and older. Based on information from the American College
of Sports Medicine, the American Council on Exercise, Exercise Physiology (4th Ed.) by

McArdle, Kalch, and Kalch, and various scientific and epidemiological studies.

BODY FAT RATING FEMALE EXPLANATION

Ask your health care professional about how to safely modify your

0,
>40% body composition.

Risky (high body fat)

Indicates an excess accumulation of fat over time.

Excess Fat 30.1 -40%

Fat level is generally acceptable for good health.

Moderately Lean 22.1-30%

Lower body fat levels than many people. This range is generally

18.1-22% excellent for health and longevity.

Lean

Fat levels often found in elite athletes.

Ultra Lean 15-18%

Ask your health care professional about how to safely modify your
body composition.

Risky (low body fat) <15%

ENERGY EXPENDITURE RESULTS

Est. Resting Metabolic Rate (RMR) kcal/day *Est. Total Energy Expenditure (TEE) kcal/day Daily Activity Level
1685 Sedentary
20 i
1359 66 Low Active
2365 Active
2813 Very Active

(See RMR Info Sheet for additional info) *Est. TEE = Est. RMR x Daily Activity Level

Applies to adults ages 18 and older. Based on information from the Institute of Medicine (2002), Dietary Reference Intakes For Energy, Carbohydrate, Fiber,
Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, And Amino Acids, Part I, pp93-206. Washington, D.C., National Academy of Sciences.

e

COSMED USA, Inc. « 1-800-426-3763 + www.cosmed.com
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Bijlage 2. Voorbeeld uitslag meting totale lichaams densitometrie (man)
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BOD POD® Body Composition Tracking System Analysis

SUBJECT INFORMATION

BODY COMPOSITION RESULT
% FAT 129 % ‘

NAME R b A
AGE 60 % FAT FREE MASS 871 %
GENDER Male FAT MASS 9.485 kg
HEIGHT 175.0 cm FAT FREE MASS 64.095 kg
ID_1 BODY MASS 73.580 kg
ID_2 BODY VOLUME 68.807 L
ETHNICITY General Population BODY DENSITY 1.0694 kg/L
OPERATOR FHolland THORACIC GAS VOLUME 4111 L
TEST DATE January 27, 2017

TEST NUMBER a7

TEST PROFILE

DENSITY MODEL Siri

THORACIC GAS VOLUME MODEL Predicted

Body Fat: A certain amount of fat is absolutely necessary for good health. Fat plays an important role in protecting internal organs,
providing energy, and regulating hormones. The minimal amount of “essential fat” is approximately 3-5% for men, and 12-15% for
women. If too much fat accumulates over time, health may be compromised (see table below).

Fat Free Mass: Fat free mass is everything except fat. It includes muscle, water, bone, and internal organs. Muscle is the “metabolic
engine” of the body that burns calories (fat) and plays an important role in maintaining strength and energy. Healthy levels of fat-free
mass contribute to physical fithess and may prevent conditions such as osteoporosis.
BOD POD Body Fat Rating Table* *Applies to adulfs ages 18 and older. Based on information from the American College
of Sports Medicine, the American Council on Exercise, Exercise Physiology (4th Ed.) by
McArdle, Katch, and Katch, and various scientific and epidemiological studies.

BODY FAT RATING EXPLANATION

Ask your health care professional about how to safely modify your

>30% body composition.

Risky (high body fat)

Indicates an excess accumulation of fat over time.

Excess Fat 20.1 - 30%

121 -20%

Fat level is generally acceptable for good healith.

Moderately Lean

Lower body fat levels than many people. This range is generally

Lean 8.1-12% excellent for heaith and longevity.

Fat levels often found in elite athletes.

Ultra Lean 5-8%

Ask your health care professional about how to safely modify your

i < 5%
Risky (low body fat) > body composition.

ENERGY EXPENDITURE RESULTS

Est. Resting Metabolic Rate (RMR) kcal/day

1692

(See RMR Info Sheet for additional info)

*Est. Total Energy Expenditure (TEE) kcal/day Daily Activity Level
2166 Sedentary
2555 Low Active
2944 Active
3519 Very Active

*Est. TEE = Est. RMR x Daily Activity Level

Applies to adults ages 18 and older. Based on information from the Institute of Medicine (2002), Dietary Reference Intakes For Energy, Carbohydrate, Fiber,
Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, And Amino Acids, Part I, pp93-206. Washington, D.C., National Academy of Sciences.
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